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Greifkraftmessung

1 EINLEITUNG

1.1 ABKURZUNGSVERZEICHNIS

Abkiirzung Klartext

SOP Standardarbeitsanweisung, engl. Standard Opemting Procedure
DZHK Deutsches Zentrum fiir Herz-Kreislauf-Forschung e.V.

HP Harte Plausibilitatspriifung, Eingabe nicht moglich

QS Qualitatssicherung

WP Weiche Plausibilitatsprifung, Eingabe nach Warnhinweismoglich

1.2 ZIELSETZUNG

Diese SOP beschreibt die Vorgehensweise bei der Durchfihrung der Greifkraftmessung zur
Beurteilung der korperlichen Leistungsfdahigkeit. Sie basiert auf den Empfehlungen der
American Society for Surgery of the Hand und der American Society of Hand Therapists [01].
Diese SOP verwendet Gender gerechte Sprache und ersetzt deshalb die Bezeichnungen
»,Patient” und ,Proband” mit ,teilnehmende Person”, um Ausgrenzungen zu vermeiden.

1.3 ZIELGRUPPE
Die SOP wendet sich an Studien, welche die Greifkraft untersuchen.

1.3.1 Einschlusskriterien
Die Einschusskriterien richten sich nach der zu Grunde liegenden Studie.

1.3.2  Ausschlusskriterien

Ein vollstandiger Ausschluss von Personen von der Greifkraftmessung ist nur bei beidseitiger
Amputation oder Lihmung vorgesehen. AuRert eine Person Bedenken gegeniiber der
Messung (Angst vor Schmerzentstehung etc.), sollte ein Testversuch unternommen werden.
Verweigert eine Person anschliefend die Messung oder bricht wiahrend der Messung den
Versuch ab (aufgrund von Schmerzen etc.) so ist dies entsprechend im Formular (siehe
Anlage) zu dokumentieren.

1.4 BEGRIFFE UND DEFINITIONEN
Greifkraft: kurz flr isometrische Handgriffstarke

Sarkopenie: zunehmender Abbau von Muskelmasse und -kraft mit damit einhergehender
Reduktion der korperlichen Leistungsfahigkeit

1.5 BEZIEHUNGEN ZU ANDEREN UNTERSUCHUNGEN
Hier werden die Zusammenhange von der einzelnen SOP zu anderen Verfahren beschrieben.

Zwingende Voruntersuchung (SOP ...): ‘ Keine
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Greifkraftmessung

Empfohlene Voruntersuchung (SOP ...): Keine
AuszuschlieBRende Voruntersuchung (SOP): Keine
Beeintrachtigung anderer keine
Untersuchungsteile:

Zwingende Nachuntersuchung (SOP ...): Keine
Empfohlene Nachuntersuchung (SOP ...): Keine
AuszuschieBende Nachuntersuchung (SOP) keine

1.6 QUALITATSLEVEL

Die Anforderungen fiir diese SOP entsprechen dem DZHK-Qualitatslevel 2.

DZHK-Qualitatslevel

r
L

Durchfiihrung

Level 1 Durchfiihrung der Untersuchung unter Berticksichtigung der Leitlinien der
Fachgesellschaften.

Level 2 Durchfiihrung der Untersuchung nach den Vorgaben des DZHK-SOP. Hierin
werden Mindestanforderungen fiir die Qualitat der Durchfiihrung und der
Untersucher definiert.

Level 3 Durchfiihrung der Untersuchung nach den Vorgaben des DZHK-SOP und
Zertifizierung der Untersucher: Bestimmung von Intra- und
Interobservervariabilitat (Standard epidemiologischer Studien).

2 VORAUSSETZUNG DER UNTERSUCHUNG

Unter der Berlicksichtigung aller Gegebenheiten um die Untersuchung zu gewahrleisten.

2.1 ANFORDERUNGEN AN RAUMLICHKEITEN/RAUMAUSSTATTUNG
Der Messplatz sollte so gewahlt werden, dass die teilnehmende Person ungestort ist. Sie sollte sich voll

und ganz auf die Messung konzentrieren kbnnen.
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Greifkraftmessung

2.2 GERATE/ HARDWARE

Die Greifkraft der Hand gilt als Parameter der Muskelkraft, welche wiederum eine
Komponente der korperlichen Leistungsfahigkeit ist [1, 2]. Die Ermittlung der Greifkraft
findet haufig Anwendung im klinischen Setting und ist ein weit verbreiteter Test in
epidemiologischen Studien [3, 6]. Dabei ist eine geringe Greifkraft mit einem hoheren
Mortalitatsrisiko assoziiert [7, 8]. Die Messung der Greifkraft wird mittels Dynamometer
durchgefiihrt. Das Hand-Dynamometer Jamar ist ein haufig genutztes Greifkraftmessgerat
mit hoher Reliabilitat und Validitat [4, 5, 9-13].

1. Dynamometer, z.B. Jamar Plus Digital (Patterson Medical,
Sammons Preston, Bolingbrook, IL) (siehe Abb. 1)

2. hohenverstellbarer Stuhl mit aufrechter Rickenlehne ohne
Armlehnen (fir die teilnehmende Person)

3. ggf. FuRbank

4. Stuhl oder Hocker (fir die untersuchende Person)

5. Stift und Protokoll/eCRF bzw. Laptop

6. Ersatzbatterien fiir das Messgerat (oder Ersatzmessgerat)

Griffweite 1

7. Desinfektionsmittel und Papiertiicher

Abbildung 1: Dynamometer Jamar
Plus Digital Hand in Griffweiten-
einstellung Il

2.3 BENOTIGTE INFORMATIONEN
Datum, Patienten-ID

2.4 PERSONAL

Die Untersuchung kann durch alle Mitarbeiter:innen durchgefiihrt werden, die die
vorliegende SOP grindlich studiert, eine Untersuchung gesehen und im Folgenden
mindestens 3 Untersuchungen unter Aufsicht einer bereits in der SOP-geschulten Person
fehlerfrei durchgefiihrt haben. Eine spezielle Zertifizierung ist nicht notig.
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Greifkraftmessung

3 PROZzESS DER DURCHFUHRUNG/ARBEITSPROZESS/ARBEITSSCHRITTE
VORBEREITUNGEN DER UNTERSUCHUNG

3.1.1 Vorbereitung des Arbeitsplatzes
Welche MaBnahmen missen getroffen werden um das Verfahren durchzufiihren. Z.B.
Abdunkeln des Raumes etc.

3.1.2 Vorbereitung der Gerate
Griffweite

Fur alle teilnehmenden Personen wird einheitlich Griffweite Il
genutzt, wie auch von der American Society of Hand Therapists
empfohlen [3, 4, 11, 13-14]. Lésen Sie zum Einstellen der
Griffweite zundchst den unteren Feststellhebel (siehe Abb. 2).
Ziehen Sie im Anschluss den Griff aus der oberen Vorrichtung
und platzieren Sie ihn in die Vorrichtung fir Griffweite Il
(entspricht 4,8 cm Abstand). Dann schlieRen Sie den
Feststellhebel wieder.

Abbildung 2: Losen des Feststell-
hebels

Einheit

Das Messgerat kann das Messergebnis in Kilogramm (KG) oder Pfund (LB) anzeigen. Je nach
Dynamometer befindet sich der Schalter auf der Riickseite des Gerdts oder unterhalb der
Batterien. Vor jeder Untersuchung sollte gepriift werden ob auf der Anzeige KG steht (siehe
Abb. 3A). Sollte dies nicht der Fall sein, muss der Wahl-Schalter entsprechend verschoben
werden (Abb. 3B).

Abbildung 3 A: Anzeige des
Jamar. B: Wahl-Schalter.
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Greifkraftmessung

3.1.3 Prinzipen der Vorbereitung des zu Untersuchenden
Welche MaBnahmen sind zu treffen um das Verfahren durchzufiithren, Uberpriifen von
Teilnahmekriterien/ Identifikation usw.

3.2 DURCHFUHRUNG DER UNTERSUCHUNG

Die Greifkraftmessung erfolgt in Anlehnung an die Empfehlungen von Roberts et al. [15]: Pro
Hand werden jeweils drei Messungen (insgesamt sechs Messungen) durchgefiihrt. Die erste
Messung erfolgt mit der rechten Hand, im direkten Anschluss erfolgt die Messung an der
linken Hand. Die Pause zwischen den Messungen an derselben Hand betrdagt mindestens 15
Sekunden [4]. Alle sechs Messwerte werden notiert. Die ZielgréRRe ist der maximale Wert
aller sechs Messungen [3, 4, 15, 16].

Das Messgerat Jamar Plus bietet die Mdglichkeit verschiedene vorprogrammierte Testmodi
zu nutzen (links, rechts, links und rechts, Dauermessungen, 2-5 Wiederholungen). Die
Auswahl erfolgt Gber die Tasten SELECT TEST und # OF TRIALS. Der eingestellte Test wird
links oben im Display angezeigt (siehe Markierung in Abb. 3A). Durch wiederholtes Driicken
der Taste SELECT TEST wird der Testmodus LR1 gewahlt.

3.2.1 Messposition

In Anlehnung an die Empfehlung der American Society of Hand
Therapists [17] und den Empfehlungen von Roberts et al. [15] ist
von der teilnehmenden Person die folgende Messposition
einzunehmen (Abb. 4):

e aufrechte Sitzposition

e FuRe: aufgestellt auf dem Boden (bei kleinen Personen
ggf. FuBbank nutzen)

e Schulter: adduziert und neutral rotiert

e Ellbogen: 90 Grad Flexion

e Unterarm: neutrale Position
Abbildung 4 Messposition.
e Die Messung der Greifkraft erfolgt ohne Handschmuck, wshrend der Messung zdhlt die

d.h Ringe oder Uhren (falls Handschmuck nicht abgelegt Untersuchende Person laut mit (,1 -
2 — 3“), wobei bei ,1“ die Kraft
langsam aufgebaut und bei ,3“ die

wahrend der Messung ist zu unterbinden. maximale Kraft erreicht sein soll.

werden kann, ist dies zu dokumentieren). Pressatmung

3.2.2  Ablauf der Greifkraftmessung

Hinweis: Vor Testbeginn Uberprifen, dass die Griffweite Il eingestellt ist.

1. Person auf dem Stuhl Platz nehmen lassen. Handschmuck ablegen lassen.
2. Ziel und Ablauf der Messung erlautern.
3. Handigkeit abfragen und dokumentieren.
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10.

11.

12.

13.

3.2.3

Greifkraftmessung

Erfragen, ob Einschrankungen bezgl. der Durchfiihrbarkeit der Messung vorliegen
(akute Verletzungen, Operationen etc.) und entsprechend dokumentieren.

Einschalten des Dynamometers.
Dynamometer in die rechte Hand der Person libergeben. TEST-Taste betatigen.

Startkommando ,Achtung — fertig — los” geben, Messung durchfiihren und dabei die
Sekunden mitzahlen ,1 — 2 — 3“ (siehe 3.2.3 Instruktion)

Untersuchende Person nimmt das Dynamometer an sich, dokumentiert den
Messwert. RESET-Taste driicken.

Messgerat in die linke Hand der teilnehmenden Person ilbergeben. TEST-Taste
betatigen.

Startkommando geben, Messung durchfiihren, Messwert notieren.
Dieser Messzyklus (Testung beider Hiande) wird drei Mal durchgefihrt.
Ggf. besondere Vorkommnisse dokumentieren.

Griff des Messgeradtes desinfizieren und trocknen.

Instruktion

Die teilnehmenden Personen werden vor der Testung mit folgendem Wortlaut instruiert:

Dieser Test misst lhre maximale Greifkraft. Es handelt sich um einen statischen Test, d.h. Sie
missen gegen einen festen, unbeweglichen Widerstand driicken. Wir testen sowohl lhre
rechte als auch lhre linke Hand. Jede Hand wird drei Mal getestet. Wir beginnen mit der
rechten Hand. Die linke Hand wird direkt im Anschluss gemessen.

Ist die Messung der maximalen Handkraft bei Ihnen durchfiihrbar, oder liegen bei lhnen
Einschrankungen vor, die eine Durchfihrbarkeit des Tests an einer oder beiden Handen
behindern kénnten, z.B. Erkrankungen der Hand- und Fingergelenke, akute Verletzungen oder
Operationen, Entziindungen etc.?

Waihrend des Tests sollten Sie folgende Position unbedingt einhalten. Das ist sehr wichtig. (Der
Untersucher demonstriert wahrend der Instruktion die einzuhaltende Position). Sitzen Sie mit
aufrechtem Oberkorper auf dem Stuhl. Die FURe sind aufgestellt und behalten wahrend des
gesamten Tests Kontakt zum Boden. Lassen Sie die Schultern und Oberarme locker hangen, so
dass sich die Oberarme dicht, aber nicht anliegend, neben lhrem Korper befinden. Der
Ellbogen der getesteten Seite sollte 90 Grad gebeugt sein. Die andere Hand ruht auf Ihrem
Oberschenkel (ggf. Handricken auf Oberschenkel legen lassen um starke
Ausgleichsbewegungen zu vermeiden). UmschlieRen Sie nun den Griff des Messgerates mit
ihren Fingern (der:die Untersuchende (ibergibt das Messgerat an die teilnehmende Person).
Halten Sie dabei das Handgelenk in neutraler Position.
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Greifkraftmessung

4. Auf mein Kommando , Achtung — fertig — los” beginnen Sie mit dem Test. Ich zdhle dann , 1 -
2 —3“ damit Sie wissen, wie lange Sie die Kraft aufrecht halten miissen. Bauen Sie bitte bei ,1“
langsam die Kraft auf und bei ,,3“ sollten Sie die maximale Kraft erreicht haben. Danach l6sen
Sie ihren Griff und ibergeben mir das Messgerat. Atmen Sie wahrend des Tests bitte normal
weiter.

5. Sollten Sie wahrend der Messung Schmerzen bekommen oder sollte es lhnen wahrend der
Messung Unwohl werden, brechen Sie den Test bitte ab.

Wahrend der Testung erfolgt keine verbale Motivation seitens der untersuchenden Person.
Diese zahlt lediglich laut mit (,,1 —2 —3“). Nach der letzten Messung kann der teilnehmenden
Person der maximale Messwert mitgeteilt werden. Auf Wunsch kann ebenfalls ein alters-
und geschlechtsspezifischer Referenzwert mitgeteilt werden (siehe Anlage). AbschlieBend
wird das Dynamometer mit Desinfektionsmittel und Papiertichern gereinigt.

3.2.4 Abbruchkriterien

Werden eine oder mehrere Vorgaben an die Messposition (siehe 3.2.1 Messposition) nicht
eingehalten (bspw. Winkel des Ellbogengelenks weicht deutlich von 90 Grad ab, FiRe
verlassen den Boden), ist die Messung unglltig. Die unglltige Messung wird nach einer
Pause von mindestens 15 Sekunden an derselben Hand wiederholt (maximal zwei
Wiederholungsversuche). Erst im Anschluss an einen giltigen Versuch oder nach maximal
drei ungultigen Versuchen wird das Messgerat in die andere Hand Ubergeben.

3.2.5 Kalibrierung und Uberpriifung der Messgenauigkeit

Die Kalibrierung des Gerats erfolgt in Riicksprache mit dem Hersteller.
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5 ANDERUNG

Greifkraftmessung

Anderung gegeniiber der letzten Version

Abschnitt

Beschreibung der Verdanderung zur vorherigen Version

Keine, da Erstversion.

6 BETEILIGTE PERSONEN

Name Funktion Beteiligung
Dr. Anna Feuerstein Autorin Erstellung der SOP
Prof. Frank Edelmann Review Review und Erstellung der

SOP

Mahsa Lee

AG Datenstandardisierung

IT Umsetzung

Dr. llka Wilhelmi

AG Datenstandardisierung

Koordination
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7 ANLAGEN

Greifkraftmessung

7.1 eCRF-MobuL

1. Wurde der Test durchgefiihrt?

Oija Onein (Ounbekannt () nicht erhoben

2. Datum der Durchfiihrung

T X
3. Handigkeit
(Orechts () links
rechts
Test 1
Test 2
Test 3

5. Kommentar

tt.mm.jjjj

links

Kommentar
Query

Kommentar
Query

Kommentar
Query

Kommentar
Query

kg
kg
kg

Kommentar
Query

Titel DZHK-SOP-K-09-Greifkraft

Giiltig ab: 01.02.2023

Nachste Priifung September 2027

Version: 1.0

Autor: Feuerstein

Seite 11 von 15




7.2 REFERENZWERTE

Greifkraftmessung

Referenzwerte der dominanten Hand. Aus: Werle S, Goldhahn J, Drerup S, Simmen BR, Sprott

H, Herren DB. Age- and gender-specific normative data of grip and pinch strength in a healthy

adult Swiss population. J Hand Surg Eur Vol 2009; 34(1): 76-84

Geschlecht Alter Greifkraft (kg) Greifkraft (kg) Greifkraft (kg)  Greifkraft (kg)
Mittelwert Standardabweichung Minimum Maximum
Manner 18-19 51,2 6,6 33,7 64,0
Manner 20-24 539 8.7 40,7 79,0
Manner 25-29 53,0 7.5 40,7 74,3
Manner 30-34 55,0 7.1 420 68,0
Manner 35-39 55,9 7.9 36,0 73,0
Manner 40-44 54,2 8.1 40,0 78,0
Manner 45-49 51,8 83 30,7 64,0
Manner 50 54 50,8 9.1 26,3 73,3
Manner 55-59 536 86 35,7 720
Manner 60-64 47,9 6.4 33,7 62,7
Manner 65-69 43,0 6.8 253 57,0
Manner T0-74 41,7 89 227 61,0
Frauen 18-19 320 48 27 427
Frauen 20-24 334 5.4 237 423
Frauen 25-29 343 5.7 220 45,0
Frauen 30-34 338 59 20,3 457
Frauen 35-39 35,8 6,7 18,7 50,0
Frauen 40-44 340 6,0 243 51,3
Frauen 45-49 341 5.3 243 477
Frauen 50 54 337 45 240 420
Frauen 55-59 31,9 49 253 48,0
Frauen 60-64 287 5.5 13,3 370
Frauen 65-69 295 36 233 36,7
Frauen T0-74 264 6.8 10,3 40,7
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Greifkraftmessung

7.3 LEITFADEN GREIFKRAFTMESSUNG

e Vollstandigkeit der Messutensilien:

O

O

O

O

Dokumentationsbogen
Desinfektionsmittel und Papiertiicher
Ersatzbatterien fir das Messgerat

Dynamometer (Griffweite 2, Messeinheit in kg und Testmodus LR1 eingestellt)

e kurze Erlauterung des Untersuchungsmoduls

e Sitzposition anpassen (FiRRe auf dem Boden); Handschmuck ablegen lassen

e Teilnehmende Person nach Einschrankungen fragen (Erkrankungen der Hand- oder

Fingergelenke, akute Entziindungen, OP’s, ...) — Abwéadgung ob Testversuch sinnvoll

oder Ausschlusskriterium

e Messposition erkldaren und vorfiihren:

O

Schultern und Oberarme hangen locker (Oberarm dicht, aber nicht anliegend
am Koérper)

Ellenbogen der getesteten Seite sollte 90 Grad gebeugt sein (evtl. Kontrolle
seitlich der teilnehmenden Person)

andere Hand ruht auf dem Oberschenkel
Normale Atmung (keine Pressatmung) wahrend des Tests

Teilnehmende Person informieren, dass die Messung auf jeder Seite drei Mal
erfolgt

das Kommando , Achtung — fertig — los” geben und im Anschluss ,1 —2 — 3“
mitzdahlen (bei ,,1“ langsam die Kraft aufbauen und bei ,3“ maximale Kraft
ausiben)

e Durchfiihrung der Messung

o Messgerat einschalten (ON/OFF-Taste)
o Taste TEST betatigen
o Messgerdt in die rechte Hand der teilnehmenden Person Ulbergeben, ggf.
Sicherungsschlaufe am Geréat bei der Messung umlegen
o Kontrolle der richtigen Armhaltung
o Teilnehmende Person wahrend der Messung nicht motivieren
Titel DZHK-SOP-K-09-Greifkraft Giiltig ab: 01.02.2023 Néchste Priifung September 2027

Version: 1.0

Autor: Feuerstein Seite 13 von 15




Greifkraftmessung

o Nach Abschluss der Messung Werte ins eCRF eingeben

o RESET und dann TEST am Gerat betdtigen und dieses der teilnehmenden
Person in die linke Hand geben

o bei Wiederholungsmessungen an derselben Hand mind. 15 Sek. Warten
o Desinfektion und Ausschalten des Gerates nach Abschluss der Messung

e Notieren von Besonderheiten bzw. Begriindung bei Nichtdurchflihrbarkeit des Tests:
akute Schwellungen, Entziindungen oder starke Schmerzen, Operationen oder
Verletzungen an Arm/Hand/Fingern/Achselhohlen innerhalb der letzten sechs
Monate; Amputationen, Lihmungen
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